表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表
	一、项目名称
	　负压辅助静脉引流控制器

	申请科室
	胸心外科　
	负责人（电话）
	　张青18938691661

	设备名称
	　负压辅助静脉引流控制器
	数量
	2
	单位
	　台

	单价（万元）
	　34.5
	总价（万元）
	69
	进口或国产
	　进口

	配套耗材或试剂情况
	开放    □
	专用    (
	无    □

	是否有医疗器械注册证
	有   (                      
	无   □

	三、市场情况

	推荐品牌
	规格型号
	参考价格
	使用医院名称
	供应商
	联系人（电话）

	1、美国勃林格
	3930
	34.5万元
	广东省人民医院南海医院、广东省中医院、南方医科大学南方医院、东莞松山湖医院
	大翔（深圳）医药有限公司
	　李顺萍13302491325

	2、木森
	C型-3000
	35万元
	　不详
	广州市大道医疗科技有限公司
	胡英18603091846　

	3、双灵
	ASI-A-2000
	35万元
	　不详
	佛山市卓和生物科技有限公司
	王轶伦13802506078


注：1、20-50万设备请一起提交电子版与纸质版（签字）
      2、50万以上设备请在论证前提交第一页（电子版发OA），论证后提交第二、三页（电子版发OA，纸质版签字）。

表2
最终参数
	序号
	货物名称
	招标技术要求

	1、

　
　
　
　
　
	负压辅助静脉引流控制器

　
　
	（1）、控制器上有一个双向模式选择旋钮，OFF模式：无引流，REG模式：预设水平的引流。

	
	
	（2）、双向模式旋钮上有个专用的5mm通风口，可以立刻中断负压，还可以快速为收集回路。

	
	
	（3）负压源监测表：可以协助医生或体外循环师快速识别和纠正氧合器回流室密封不严或管路扭曲的问题。

	
	
	（4）机器自带Luer型压力传感器接口，可实现管道压力手术监护屏显，使VAVD吸入压力可以电子监视器看到，方便手术中人员实时监测。

	
	
	（5）静脉引流负压表将为医生或体外循环师提供180度视野精确读数，无需校准，并且各推荐负压控制范围均有的独特颜色。

	
	
	（6）▲额外安全装置，提供独立安全解压，可以排出>95 mmHg的过量负压和>10 cm H2O的正压。

	
	
	（7）控制器的测量精准度达到美国国家标准学会（ANSI）B级，±5％FS（±3 mmHg）。

	
	
	（8）▲麻醉废气吸入流量计将自带一份拥有安全通风口的氧合器用麻醉废气导管（WAGD）组件并直接连接到膜式氧合器上的废气排除端口。

	
	
	（9）一次性使用负压辅助静脉引流管路的尺寸：水汽收集罐: 2”(高度); 管路：4.5’(长度)，管路内径为3/8”，水汽收集罐的容量是3oz. (盎司)。

	2
	一次性负压（吸引）引流装置
	该产品采用环保PE材质，活塞式止溢阀，可透气、透烟、不过水，止溢袋装有单向阀，保证只进不出，封盖与袋体采用高端融合技术，自动压差感应侧漏。

	3
	负压引流装置
	1.压力表双重截流技术，确保负压源安全

2.瓶体刻度清晰，读数准确，观察方便
3.不锈钢五角星底盘，移动更方便

	配置清单

	负压辅助静脉引流控制器配置清单
序号
名称
数量
单位
1
负压辅助静脉引流控制器主机
1
台
2
氧合器用麻醉废气导管（WAGD)组件
1
件
3
白色编制加强管
1
件
4
负压源接头
1
件
5
用户手册
1
件


	


表3

设备配套耗材试剂情况
配套耗材或试剂  （开放□  专用(  无□） 
配套耗材
	序号
	名称
	单位
	预算单价

	1
	人工心肺机体外循环管道
	套
	850元

	2
	
	
	

	3
	
	
	


配套试剂 
	序号
	名称
	单位
	预算单价

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


注：1、20-50万设备请一起提交电子版与纸质版（签字）
 2、50万以上设备请在论证前提交第一页（电子版发OA），论证后提交第二、三、四页（电子版发OA，纸质版签字）。
表4

科室民主管理小组会议记录

 科室名称：           
	会议时间
	
	地点
	

	主持人
	
	记录人
	

	参加人员
	张青  孟保英 刘怀普 王元祥 谭小莉 李秀红 潘晓兰

	会议主题
	讨论采购负压辅助静脉引流控制器的参数

	会议内容

	讨论以下三部分的具体参数：

1、负压辅助静脉引流控制器

2、一次性负压（吸引）引流装置

3、负压引流装置

	会议结论
	本次会议讨论本科室申请 采购负压辅助静脉引流控制器项目的需求信息，经科室民主管理小组讨论后，有3/4以上成员同意此参数需求。

	民主管理小组成员签名
	

	申请科室负责人签字
	

	申请科室经办人提交时间及签名
	

	设备科接收人及接收时间
	


注：1、20-50万设备请一起提交电子版与纸质版（签字）
      2、50万以上设备请在论证前提交第一页（电子版发OA），论证后提交第二、三页（电子版发OA，纸质版签字）。

科室民主管理小组签名：

