表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表 
	序号
	货物名称
	招标技术要求

	1
	核酸水平电泳电源
	1、具备稳压/稳流控制功能

	
	
	2、≥4组输出（可同时连接四个电泳槽）

	
	
	3、具备输出定时/计时控制功能

	
	
	4、具有自动无负载输出保护功能

	
	
	5、具有自动过载和短路保护功能

	
	
	6、具有自动记忆工作状态功能

	
	
	7、电压控制范围：至少包含4~300 V，递增单位：1V

	
	
	8、电流控制范围：包含4~400 mA，递增单位：1mA

	
	
	9、定时：0~999分，递增单位：1分钟

	1、 配置清单：
2、 电源主机1个
3、 电源线1根
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