
	序号
	评审因素
	评分细则（通用版）
	权重
	分值

	一
	质量部分（45分）

	1
	产品设计
合理性
	评审委员会根据产品设计的合理性情况进行打分。
依据：评审专家以临床使用经验为依据。
A、好  ；得9分；
B、较好；得6分；
C、一般；得2分；
	9%
	9分

	2
	产品对比
情况
	产品临床性能、材质及质量、临床经验及比对结果情况。
依据：评审专家根据样品比对结果来评价。
A、好  ；得20分；
B、较好；得13分；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
C、一般；得5分；
	20%
	20分

	3
	产品规格
情况
	申报产品的规格齐全情况。
依据：以采购人提供的使用规格和评审专家以临床使用经验为依据。
A、齐全  ；得8分；
B、较齐全；得5分；
C、不齐全；得2分；
	8%
	8分

	4
	产品品牌
知名度
	产品品牌知名度。
依据：评审专家以临床使用经验和投标产品在其他“三甲”医院使用情况为依据评价。
（1）满足五家以上三甲医院使用； 8分
（2）满足三家三甲医院使用；     5分
（3）满足三家以下三甲医院使用； 2分
满足第一项要求得8分，满足第二项要求得5分，满足第三项要求得2分，其它情况不得分。
	8%
	8分

	二
	服务部分（15分）

	1
	配送服务能力
	对以往配送服务能力及伴随服务评价。
依据：以医院供应商评价结果、近效期产品退换等伴随服务项目的情况为依据进行评价（没有配送过的以承诺书为准）。
A、 好：  6分
B、 较好：4分
C、 一般：2分
没有配送过的以承诺书为准。有承诺的得6分，无承诺的得2分
	6%
	6分

	2
	服务承诺
	投标、供货、质量保证及伴随服务承诺。
（包括定期随访承诺、破损退换、近效期退换、发票提供及时等）
A、服务好或三项承诺：  6分； 
B、服务较好或两项承诺：4分； 
C、服务一般或一项承诺：2分； 
D、服务差或无承诺：    0分
没有配送过的以供应商递交的申报承诺函为依据。（每项承诺为2分，最高6分，最低0分）
	6%
	6分

	3
	服务方案
	针对本项目的需求制定服务方案。
评分标准：
（1）服务方案内容全面；
（2）服务方案内容具体，表达清晰、完整、严谨；
（3）服务方案内容针对性强；
（4）服务方案内容先进，科学合理；
满足以上四项要求得3分，满足以上三项要求得2分，满足以上两项要求得1分，满足以上一项要求得0.5分，其它情况不得分。
	3%
	3分

	三
	信誉部分（10分）

	1
	诚信情况
	评审标准： 
（1）投标人不存在不诚信情况且按照要求提供承诺函的，得4分。
（2）投标人存在不诚信情况或未按规定提供承诺函的，得0分。
	4%
	4分

	2.
	履约承诺
	配送商履约能力。
依据：评审专家以配送商以往履约能力为依据进行评分。
（1）提供履约承诺函并在我院有配送的供货商履约评价良好以上，（无配送的供货商只需提供履约承诺函）： 4分；
（2）提供履约承诺函并在我院有配送的供货商履约评价良好以下：2分；
（3）无履约函：0分；
	4%
	4分

	3.
	商品质量
保障可靠性
	商品质量保障可靠性。
依据：以参加申报的产品近期在本院申报不良事件记录为依据。
A、无不良商品记录：2分；
B、有不良商品记录：0分；
满足要求得3分，其他情况不得分。
	2%
	2分

	四
	价格部分（30分）

	1
	投标报价
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×权重
备注：1、评审专家组根据入围企业的报价采用综合评审的办法确定成交候选产品，评审专家组专家以记名的方式打分，依据得分高低确定成交候选产品和候选供应商。
加权平均数：（数量1*单价1+数量2*单价2+数量3*单价3+数量n*单价n)/(数量1+数量2+数量3+数量n)
	30%
	30分

	合计
	100%
	100分


         (投标人的报价明显低于其他投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应在评标现场提供书面说明和相关证明材料；不能证明其报价合理性的，将其作为无效投标处理。）
备注：招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。



二、耗材采购需求：
	名称
	序号
	规格型号
	具体参数需求

	[bookmark: _GoBack]内镜耗材一批
	1
	各型号
	一次性使用取石网篮：

1，临床供内窥镜下捕获和取出胆道结石或者异物。
2，有以下规格:
①适用钳道≥2.0mm，工作长度≥900mm.
②网篮开幅≥18mm


	
	2
	各型号
	一次性使用取石球囊：

1，适用于胆道内取石，包括沙样结石、机械碎石后残留在胆管中的残余结石。
2，有以下要求①球囊直径≥8.5mm。
②导管外径≥5.0Fr

	
	3
	各型号
	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK5]一次性使用胆管引流管:

1， 适用于内窥镜下，逆行胆胰液的内引流。
2，有以下要求：
①引流管外径有5Fr和7Fr。
②引流管长度≥3cm。
③外管长度≥1900mm.

	
	4
	各型号
	一次性使用鼻胆引流管：

1,一次性使用鼻胆引流管适用于内镜下经鼻通道体外胆汁引流。
2，要求有以下要求:
①适用钳道直径≥2.2mm。
②工作长度≥1600mm。
③引流管外径≥5Fr。

	
	5
	各型号
	
内窥镜碎石网篮：
1， 适用与在内窥镜下粉碎并取出胆道结石。
2,要求有以下规格：

①适用钳道内径≥3.2mm
②网篮开幅包含15/20/25/30mm
③网篮有效长度30/40/50/60mm


	
	6
	各型号
	一次性使用导丝：

1， 用于消化内镜下介入诊断和治疗，引导内镜器械介入消化道或定位。
2， 要求有以下：
①合金内芯，旋转中不容易扭，包含0.025和0.035，长度包括2600-4500mm
②导丝头端亲水凃层

	
	7
	各型号
	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK1]一次性使用三级球囊扩张导管：

1.用于消化道狭窄扩张或者辅助扩张治疗。
2.要求有以下规格:
①囊体长度≥55mm
②囊体直径≥20mm
③有效工作长度≥1000mm



	
	



8


	各型号
	[bookmark: OLE_LINK4]一次性使用止血夹装置：
1.适合供内镜下在胃肠道止血，创面夹闭用。
2.要求有以下规格：
2.1适用内镜钳道内径≥2.8mm
2.2工作长度≥1800mm
2.3夹子开幅≥20mm


	
	



9
	各型号
	一次性使用内窥镜取物网兜：

1.在内窥镜监护下，用于消化道内异物取出。
2.要求有以下要求：
2.1适用钳道内径≥2.8mm
2.2网兜宽度20-40（mm）
2.3工作长度≥1600mm


	
	



10
	各型号
	一次性使用内窥镜用套扎器：

1.用于食管静脉曲张和肛门直肠痣的内窥镜下结扎。
2.要求有以下：
2.1释放拉线是包塑不锈钢线
2.2套扎环数量≥3个
2.3释放套扎后有提示。

	
	


11
	各型号
	内窥镜先端帽：

1.配合内窥镜使用，用于安装在内窥镜先端部，保持适当的内窥镜视野。
2.患者端：3mm-15mm,套座：9mm-15mm
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